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RESUMO 
A utilização de implantes dentários para a reabilitação de regiões edêntulas é uma das 
atividades mais crescentes da Odontologia e a utilização de imagens é um fator essencial 
para se alcançar o almejado sucesso. Vários métodos de imagem vêm sendo utilizados 
com esse propósito e a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) vem se 
estabelecendo como um dos métodos promissores nesse sentido, pois se trata de um 
método confiável, capaz de produzir imagens em tamanho real, sem sobreposição e com 
dose de radiação menor que a tomografia computadorizada fan beam. Neste trabalho 
teve-se como objetivo avaliar a influência da posição da mandíbula na realização de 
medidas da altura e da espessura de sítios implantares em cortes ortorradiais de TCFC. 
Para tanto, foram utilizadas 10 mandíbulas maceradas, sendo obtidas imagens utilizando-
se o tomógrafo de feixe cônico i-CAT. Foi realizada uma única imagem de cada 
mandíbula e a partir dessa imagem, os cortes ortorradiais foram obtidos considerando-se 
3 diferentes posições: 1: base da mandíbula paralela ao plano horizontal (Posição Normal 
- PN); 2: base com inclinação de +10° (Posição Supe rior - PS) e 3: com inclinação de -10° 
(Posição Inferior - PI). A altura e a espessura óssea de cada região foram mensuradas 
por um único examinador e os dados obtidos nos grupos experimentais (PS e PI) foram 
comparados com os dados obtidos do grupo controle (PN) usando a análise de variância 
two-way (α=0,05). Os valores médios de altura e de espessura ósseas não variaram 
significativamente entre as posições inclinadas (PS e PI) e a posição padrão (PN), o que 
permite concluir que nas inclinações avaliadas, a direção do plano axial não influenciou 
nas medidas obtidas. 
Palavras-chave: implante dentário, tomografia computadorizada de feixe cônico, 
mandíbula  
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ABSTRACT 
Dental implants have became part of routine treatment plans in many cases of edentulous 
patients and an important part of preimplant examination is provided by images of the 
existing bone structures in addition to the clinical findings. Several imaging modalities have 
been used for preimplant assessment and the cone-beam computed tomography may 
indeed be the next major advancement, since provides clinicians with accurate images of 
high diagnostic quality with relatively short scanning times and a reported radiation dose 
lower than fan beam computed tomography. The aim of this present study was to 
investigate the influence of mandibular inclination on the measured height and width of the 
cortical bone in reformatted cross-sectional cone beam computed tomography. Ten human 
dry mandibles were scanned with dental CBCT (i-CAT). It was performed only one scan of 
any mandible and reformatted cross-sectional scans were obtained at three different 
positions: (1) parallel to the lower border of the mandible (standard position); (2) with a 
inclination of +10° (Upper Position) and (3) with a n inclination of -10°(Lower Position). The 
alveolar bone height and width were measured for one examiner and data subjected to 
two-way analysis of variance and to compare the means obtained for the experimental 
groups (UP and LP) with the control group (standard position) (α=0,05). Mean values of 
bone height and width did not varied significantly between the inclined (UP and LP) and 
the standard positions. It could be concluded that in the positions analyzed, the direction of 
the axial planes did not influence the measurements obtained.    
Keywords: dental implant, cone beam computed tomography, mandible 
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Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico para implantes 
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1 INTRODUÇÃO  
Os implantes osseointegrados são cada vez mais defendidos como 
opção de tratamento para o edentulismo maxilar, sendo, muitas vezes, defendido 
como o tratamento de escolha. Para que o sucesso em Implantodontia seja 
alcançado, o diagnóstico e o plano de tratamento são tão importantes quanto a 
correta execução da técnica cirúrgica. Dessa forma, a decisão de colocar um 
implante dentário deve estar sempre baseada no conhecimento de que o sítio 
proposto para este fim contenha osso estruturalmente saudável, que poderá 
“suportar” o processo de osseointegração (Jeffcoat et al., 1991).  Assim sendo, um 
dos pré-requisitos mais importantes para se obter o sucesso com implantes 
osseointegrados é a presença de uma quantidade suficiente de osso saudável no 
local receptor, incluindo não somente uma altura óssea adequada, mas também 
uma largura suficiente do osso basal remanescente (Buser et al. 1998). 
Frente a isso, o plano de tratamento deve ser embasado com uma 
avaliação radiográfica apropriada do rebordo ósseo edêntulo e do local em 
potencial que receberá o implante. Por meio de exames por imagem o cirurgião 
deverá avaliar a quantidade e a qualidade do osso remanescente, sua morfologia 
e inclinação, bem como relacioná-las com as estruturas anatômicas subjacentes e 
internas (Vazquez et al. 2008). 
Por muito tempo, o diagnóstico radiográfico era alcançado 
principalmente por meio de radiografias convencionais, tais como as radiografias 
intra-orais, a radiografia panorâmica e a telerradiografia. No entanto, estas 
técnicas radiográficas apresentam limitações que restringem a visualização de 
áreas específicas por produzirem imagens bidimensionais, apresentando uma 
sobreposição e interposição de estruturas, além de apresentar distorções verticais 
e horizontais e não permitir a visualização da dimensão vestíbulo-lingual do osso 
remanescente (Garg, 1999). Dessa forma, o uso de imagens que forneçam uma 
visão ortogonal da arcada tem sido considerado de fundamental importância no 
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planejamento pré-operatório de implantes (Tyndall & Brooks, 2000; Bou Serhal et 
al. 2002, Frei et al. 2004). 
Os avanços tecnológicos ocorridos nos métodos de diagnóstico por 
imagem, somados aos já existentes, têm promovido um novo impulso para o 
desenvolvimento da Odontologia, principalmente com a introdução da tomografia 
computadorizada (TC), inicialmente empregada apenas para o diagnóstico 
médico. A TC apresenta as vantagens de eliminar as sobreposições, de 
apresentar uma magnífica resolução atribuída ao grande contraste da imagem e a 
possibilidade da reformatação multiplanar (reconstrução nos planos axial, coronal, 
sagital e ortorradiais (cortes oblíquos, transversais, parassagitais ou transaxiais), 
assim como obter uma visão tridimensional da estrutura de interesse. No entanto, 
algumas desvantagens como a limitada disponibilidade dos programas de 
reconstrução, o custo e as altas doses de radiação limitam o uso do exame de TC 
na Odontologia (Garib et al., 2007). 
No final da década de 90 foi introduzido um novo conceito de 
tomografia computadorizada, Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 
(TCFC), representando o desenvolvimento de um tomógrafo relativamente 
pequeno e de menor custo, especialmente indicado para a região 
dentomaxilofacial. O desenvolvimento desta nova tecnologia está provendo à 
Odontologia a reprodução da imagem tridimensional dos tecidos mineralizados 
maxilofaciais, com mínima distorção e dose de radiação significantemente 
reduzida em comparação à TC fan beam (Scarfe et al., 2006). 
Graças às essas inúmeras vantagens, esses métodos de imagem onde 
se obtêm cortes ortorradiais da arcada vêm sendo intensamente estudada no que 
diz respeito ao seu emprego para o planejamento de implantes, tanto em relação a 
sua aplicabilidade clínica, quanto à precisão das medidas executadas a partir de 
suas imagens.  
Assim é importante considerar que alguns aspectos do protocolo de 
aquisição da imagem podem interferir na qualidade da imagem e na acurácia de 
medidas realizadas nas imagens ortorradiais como, por exemplo, o 
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posicionamento da cabeça do paciente, que não estando conforme preconizado 
como correto levará a obtenção de cortes oblíquos não perpendiculares à base da 
mandíbula, o que pode resultar em erros na estimativa do volume ósseo 
disponível (Kohavi et al., 1997; Kim et al., 2003; Sforza et al.,2007; Freitas et al., 
2009). Entretanto, apesar do efeito dos desvios no posicionamento da cabeça do 
paciente e consequentemente na obtenção dos cortes transaxiais virem sendo 
intensamente estudas quando se usa TC fan beam, não foi encontrado na 
literatura informações a respeito dos efeitos da inclinação da cabeça do paciente 
durante a reconstrução secundária do volume obtido com a TCFC, principalmente 
no que diz respeito ao resultado dessas variações nas reformatações ortorradiais, 
utilizadas para a determinação da altura e da largura do remanescente alveolar 
necessárias para a colocação de um implante dentário. Uma vez que a tecnologia 
da tomografia computadorizada médica difere da tomografia de feixe cônico em 
alguns aspectos, as características do desempenho de cada uma delas podem 
diferenciar entre si. Diferentemente da TC fan beam, a posição da cabeça do 
paciente durante a aquisição da imagem na TCFC não é tão crítica, uma vez que 
essa posição pode ser ajustada após a reconstrução das imagens, no entanto não 
se encontrou na literatura protocolos que explicassem a correta posição da 
mandíbula durante a interpretação das imagens no planejamento de implantes. 
Como a disponibilidade e o uso da TCFC têm aumentado continuamente se faz 
necessário embasar cientificamente as diretrizes do uso da TCFC na Odontologia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 2.1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM IMPLANTODONTIA 
Desde os trabalhos pioneiros realizados com implantes 
osseointegrados por Branemark et al. (1977), o papel da radiografia pode ser 
considerado de extrema importância. 
Vários são os tipos de exames por imagem que podem ser utilizados 
para a avaliação do sítio receptor do implante, variando desde simples imagens 
bidimensionais como a radiografia periapical, telerradiografia, radiografia 
panorâmica, até imagens mais complexas em múltiplos planos como a tomografia 
computadorizada, cada um apresentando vantagens e desvantagens associadas.  
Segundo Frederiksen (1995) os exames radiográficos proporcionam o 
meio mais acurado com o qual o implantodontista pode avaliar as características 
morfológicas do sítio do implante, bem como avaliar a condição do implante no 
pós-operatório.  A probabilidade de sucesso da terapia aumenta quando é 
realizada uma avaliação pré-operatória criteriosa da quantidade e qualidade do 
osso remanescente, sua morfologia, a inclinação do processo alveolar bem como 
a localização precisa de estruturas anatômicas críticas, o que inclui o seio maxilar, 
a fossa nasal, canal incisivo, canal mandibular e forame mentual (Vasquez et al. 
2008). 
Reinskin (1998) relata que a escolha do método de imagem para 
avaliação óssea antes da instalação do implante deve ser realizada com cautela, 
pois esta decisão deve ser baseada no conhecimento de que o local proposto para 
este fim contenha tecido ósseo estruturalmente saudável que suporte o processo 
de osseointegração. Além disso, é necessário conhecer as exatas dimensões do 
rebordo alveolar, as relações do osso e do futuro implante com os dentes 
adjacentes e antagonistas e a localização de estruturas anatômicas nobres em 
relação ao implante proposto.  
Mupparapu & Singer (2004) consideram que um apropriado 
planejamento pré-cirúrgico, no qual a radiografia exerce papel primordial, é 
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fundamental para que se alcance um resultado satisfatório. O desenvolvimento de 
métodos de imagem precisos e o uso de templates permitem ao dentista realizar 
cirurgias de implante com relativa facilidade e  previsibilidade. 
Dados clínicos e imagens convencionais bidimensionais foram por 
muito tempo as ferramentas disponíveis para fornecer informações sobre 
quantidade de osso e a proximidade com estruturas anatômicas críticas, como os 
feixes vásculo-nervosos o que, se não respeitado pode comprometer o sucesso do 
procedimento cirúrgico. Dentro desse contexto, trabalhos vêm sendo realizados no 
intuito de avaliar os exames radiográficos mais apropriados à implantodontia.  
Miles & Van Dis (1993) e Frederiksen (1995) estudando o diagnóstico 
por imagem na implantodontia relatam que as radiografias periapicais 
tecnicamente corretas podem ser utilizadas em uma avaliação inicial dos 
pacientes, fornecendo imagens com grandes detalhes, sendo útil na determinação 
da altura aproximada bem como da distância para as estruturas anatômicas. As 
radiografias oclusais são capazes de demonstrar todo o processo alveolar dos 
arcos dentários fornecendo excelente informação sobre a largura vestíbulo-lingual 
do osso, porém sua forma não é aparente nesta técnica devido a sobreposição de 
estruturas da base da mandíbula, tornando-se então difícil obter informações a 
respeito das dimensões vestíbulo-lingual ou horizontal do processo alveolar. Para 
maxila, a radiografia oclusal tem sua imagem freqüentemente distorcida não 
sendo útil na determinação da largura do arco dentário. As radiografias 
panorâmicas têm sido extensamente utilizadas, pois permitem a determinação da 
dimensão vertical dos maxilares, revelando  informações sobre a qualidade óssea, 
bem como a presença de anormalidades, porém devido a incidência ínfero-
superior do feixe de raios x, ocorre uma ampliação diferente entre as imagens da 
maxila e da mandíbula. 
Boeddinghaus & Whyte (2008) relatam que radiografias intraorais e a 
radiografia panorâmica são as técnicas radiográficas mais usadas na odontologia 
e quase sempre as únicas imagem requisitadas para detectar alterações 
dentárias. Ainda segundo esses autores, as radiografias periapicais convencionais 
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fornecem uma imagem bidimensional cuja vantagem é alta resolução espacial de 
20 pares de linha por milímetro (lp/mm). Já a radiografia panorâmica produz com 
uma única rotação do feixe ao redor da cabeça do paciente uma imagem 
tomográfica curva de ambos os maxilares, permitindo a visualização da maxila e 
da mandíbula de uma só vez. É um exame útil e bastante prático para 
complementar o exame clínico, permitindo uma boa visualização dos tecidos 
duros, além de utilizar baixa dose de radiação. A resolução da imagem é de 
aproximadamente 5lp/mm, resolução esta bem inferior a das radiografias 
intraorais, mas suficiente para uma visualização geral das arcadas.  
A contribuição da radiografia panorâmica na avaliação da região 
dentomaxilofacial é inquestionável e na Implantodontia, essa técnica é 
considerada o exame padrão preliminar para o planejamento pré-cirúrgico uma 
vez que utiliza uma baixa dose de radiação e fornece uma visão ampla da maxila 
e da mandíbula (Dula et al., 2001).  
No entanto, apesar de bastante utilizada para uma avaliação inicial em 
pacientes edêntulos, a radiografia panorâmica apresenta distorções e ampliações 
inerentes ao próprio processo de formação da imagem, além de oferecerem 
apenas uma representação bidimensional do osso em questão, não permitindo, 
desta forma, uma avaliação da espessura do rebordo alveolar (Jeffcoat et al., 
1991; Boeddinghaus and Whyte, 2008).  
Vários esforços têm sido empreendidos com o objetivo de superar 
algumas dessas limitações da radiografia panorâmica, uma vez que os exames 
radiográficos convencionais não são considerados suficientes para o planejamento 
de implantes e consequentemente para o sucesso em Implantodontia, já que a 
visualização do sítio implantar no sentido vestíbulo-lingual (ortogonal) é essencial 
(Tyndall & Brooks, 2000; Bou Serhal et al., 2002; Frei et al., 2004). 
De acordo com Frederiksen (1995) existem alguns princípios básicos 
que devem guiar o clínico na seleção da modalidade de imagem mais apropriada. 
Para esses autores, a modalidade de imagem ideal para o planejamento de 
implantes deve apresentar algumas características como: propiciar uma visão 
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transversal das arcadas permitindo a visualização tanto da inclinação do processo 
alveolar no sítio proposto, como da relação espacial com as estruturas anatômicas 
adjacentes; capacidade de visualizar o local do implante nas dimensões mésio-
distal, vestíbulo-lingual e súpero-inferior; a capacidade de permitir mensurações 
confiáveis e precisas; capacidade de avaliar a densidade do trabeculado ósseo e 
espessura da cortical; a capacidade de correlacionar o local radiografado com o 
clinico; disponibilidade e custo razoáveis e dose de radiação mais baixa possível. 
Procurando satisfazer tais objetivos o diagnóstico por imagem em 
odontologia sofreu modificações tecnológicas capazes de contemplar estes 
requisitos de informação, propiciando detalhes da área de interesse e 
possibilitando a redução de erros antes e durante as manobras cirúrgicas.  
Em 2000, a Academia Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial 
(AAROM) descreveu os critérios de seleção para imagens utilizadas no 
planejamento de implantes. Esta instituição assegurou que o sucesso de 
tratamentos com implantes é em parte, dependente da informação adequada 
sobre a estrutura óssea da região e que o uso de imagens que forneçam uma 
visão ortogonal da arcada é de fundamental importância no planejamento pré-
operatório (Tyndall & Brooks, 2000). 
Neste sentido, a tomografia convencional tem sido usada com algum 
sucesso no planejamento cirúrgico de implantes intra-ósseos, uma vez que 
fornece informações que a radiografia periapical e a radiografia panorâmica não 
fornecem como a visualização de imagens em secção transversal (ortogonais), 
permitindo ao cirurgião avaliar espessura e largura do rebordo alveolar além da 
relação espacial das estruturas anatômicas no sítio proposto para o implante 
(Williams et al., 1992; Frederiksen, 1995).  
Suas vantagens incluem custo moderado, ampliação uniforme, imagens 
ortogonais de qualquer ponto dos maxilares e geometria de imagem reproduzível 
quando adquirida com um cefalostato. Entre suas desvantagens pode-se destacar 
sua disponibilidade limitada, o maior tempo de exame e a necessidade de 
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treinamento e experiência significativa para interpretação de suas imagens 
(Tyndall & Brooks, 2000).  
Lee & Morgano, em 1994, afirmaram que as vantagens da tomografia 
convencional são seu custo moderado, fácil acesso e baixo nível de radiação, 
contudo a orientação do arco dentário é algumas vezes difícil e impreciso, e a 
imagem pode ser distorcida caso ela não seja paralela ao plano de corte. 
Ismail et al. (1995) desenvolveram um protocolo de rotina para o 
diagnóstico da avaliação de locais de implantes osseointegrados baseado na 
avaliação das arcadas, modelos em gesso e avaliação radiográfica. Segundo o 
protocolo, para produzir a imagem tomográfica real, o paciente deverá estar 
usando os guias radiográficos, devendo-se orientar cada local de implante 
perpendicular ao filme. Em seguida deve-se ajustar a camada de corte 
tomográfico por meio de marcas vestíbulo-linguais dos locais dos implantes, e 
obter as imagens com um feixe colimado. Os autores sugerem uma fórmula para 
determinar o fator de ampliação da imagem, e quando esse fator é considerado, é 
possível obter medidas precisas da quantidade de osso disponível em uma região 
específica para colocação do implante. 
Frei et al., em 2004, avaliaram a influência de imagens seccionais no 
planejamento e tratamento de implantes na região posterior da mandíbula. Foram 
avaliados 50 pacientes com necessidade de implantes na região posterior da 
mandíbula, sendo estes submetidos a realização de radiografias panorâmicas e 
exame de tomografia convencional espiral com o aparelho Cranex TOME, 
utilizando guias radiográficos nas regiões selecionadas, o que permitiu o cálculo 
da magnificação das imagens. Mensurações da altura óssea foram realizadas nas 
radiografias panorâmicas e nas imagens tomográficas corrigindo-se a 
magnificação das imagens, 1:1,27 para radiografia panorâmica e 1:1,52 para 
tomografia. As medidas realizadas nas radiografias panorâmicas e tomografias 
foram comparadas com as informações obtidas durante as cirurgias. Os autores 
encontraram concordância no plano de tratamento antes e após a avaliação com a 
tomografia em 96,1% dos casos, porém durante a cirurgia, em 16,9% dos 
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implantes foi necessário alteração do diâmetro, sendo que em nenhum dos casos 
o comprimento foi alterado. 
2.1.1 Tomografia computadorizada 
Devido as dificuldades ou limitações na obtenção de informações para 
o diagnóstico com o uso de radiografias convencionais, a tomografia 
computadorizada inicialmente empregada apenas para o diagnóstico médico, 
passou a ser empregada também para a avaliação da região dentomaxilofacial 
(Garib et al., 2007; Rodrigues & Vitrall, 2007). A TC difere da tomografia linear por 
tratar-se de uma aquisição volumétrica, ou seja, permite obter imagens 
tridimensionais, eliminado dessa maneira o borramento e a sobreposição de 
estruturas anatômicas, além da capacidade de diferenciar tecidos moles e 
estruturas ósseas.  
Trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a 
radiação x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em 
quaisquer uns dos três planos do espaço. Diferentemente das radiografias 
convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas 
pelos raios-x, a TC evidencia as relações estruturais em profundidade, mostrando 
imagens em “fatias” do corpo humano, permitindo enxergar todas as estruturas em 
camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com uma definição admirável, 
permitindo a delimitação de irregularidades tridimensionalmente (Brooks, 1993). 
Os aparelhos de tomografia computadorizada podem ser classificados 
em duas categorias, quanto à forma de emissão do feixe de raios X emitido: fan-
beam ou de feixe em leque (TC fan beam) e cone-beam ou de feixe cônico  
(TCFC) (Scarfe et al., 2006). 
Desde os trabalhos iniciais realizados por Hounsfield, inúmeras 
inovações ocorreram nessa revolucionária tecnologia. Inicialmente utilizava-se 4,5 
minutos para escanear uma fatia e mais 1,5 minuto para reconstruir a imagem no 
computador (Brooks, 1993). Com o avanço conseguido com os aparelhos atuais 
de tecnologia helicoidal, foi possível observar vantagens como uma melhor 
qualidade da imagem, tempo de aquisição mais curto e consequentemente 
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redução na dose de radiação que o paciente recebe nas exposições. (Garib et al. 
2007).  
A tomografia computadorizada tem três vantagens gerais importantes 
sobre a radiografia convencional: a primeira é que as informações tridimensionais 
são apresentadas na forma de uma série de cortes finos da estrutura interna da 
parte estudada. Como o feixe de raios está rigorosamente colimado para aquele 
corte em particular, a informação resultante não é superposta por anatomia 
sobrejacente e também não é degradada por radiação secundária e difusa de 
tecidos fora do corte que está sendo estudado. A segunda é que o sistema é mais 
sensível na diferenciação de tipos de tecido quando comparado com a radiografia 
convencional, de modo que diferenças entre tipos de tecidos podem ser mais 
claramente delineadas e estudadas. A radiografia convencional pode mostrar 
tecidos que tenham uma diferença de pelo menos 10% em densidade; já a 
tomografia computadorizada pode detectar diferenças de densidade entre tecidos 
de 1% ou menos. Uma terceira vantagem é a habilidade para manipular e ajustar 
a imagem após ter sido completada a varredura, como ocorre de fato com toda a 
tecnologia digital. Esta função inclui características tais como ajustes de brilho, 
realce de bordos e aumento de áreas específicas. Ela também permite ajuste do 
contraste ou da escala de cinza, para melhor visualização da anatomia de 
interesse (Rodrigues & Vitrall, 2007).  
Anderson & Svart, em 1988, descreveram a possibilidade do uso da 
tomografia computadorizada no planejamento pré-operatório de implantes 
osseointegrados destacando as vantagens que este método apresenta sobre a 
tomografia convencional. Para os autores, as funções contidas no programa do 
tomógrafo Siemens Somatom DR-2, como mensurações, reformatações e 
ampliações, facilitaram a definição da morfologia dos arcos dentários, bem como 
as dimensões do remanescente ósseo. As imagens reformatadas panorâmicas e 
ortogonais, quando avaliadas conjuntamente, determinaram a exata posição e 
comprimento do implante a ser utilizado. A tomografia computadorizada 
representou uma economia no tempo de planejamento de um implante, não 
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existindo a necessidade de complementação do exame com radiografias 
convencionais. 
Shimura et al., em 1990, analisaram a forma padrão da maxila e 
mandíbula, no planejamento para implantes dentários em tomografia 
computadorizada. Os rebordos alveolares foram posicionados perpendiculares à 
mesa de trabalho do aparelho e obtido os corte axiais, e sobre eles, a 
reformatação das imagens panorâmicas e seccionais do rebordo alveolar pelo 
software Denta Scan. Os autores concluíram que ocorreu uma diminuição no risco 
de lesões traumáticas nas estruturas anatômicas nobres durante as cirurgias de 
implantes osseointegráveis quando se utiliza TC na avaliação pré-operatória. 
Em 1993, Weinberg descreveu os fundamentos da TC e a inter-relação 
entre as reformatações ortorradiais, panorâmica e tridimensionais. Segundo esse 
autor, a obtenção de imagens reformatadas em tomografia computadorizada é 
uma ferramenta adicional para a orientação de implantes no que diz respeito ao 
melhor local, angulação, comprimento, inserção cirúrgica e orientação topográfica 
do osso residual. Para a obtenção da imagem, o paciente é posicionado em 
posição supina com o plano oclusal perpendicular ao plano horizontal. Baseado 
nesse plano de referência, são obtidas imagens bidimensionais denominadas de 
cortes transaxiais. Os dados dos cortes transaxiais originais são armazenados no 
computador e por meio de técnicas matemáticas, podem ser “remontados” em 
diferentes planos de orientação anatômica, além da possibilidade de serem 
reconstruídos tridimensionalmente. Através da utilização de programas de 
reconstrução, é possível obter sobre os dados dos cortes axiais originais dois tipos 
de imagens perpendiculares entre si: os cortes ortorradiais e o corte panorâmico, 
sendo estes de fundamental importância para o diagnóstico e plano de tratamento 
de implantes. Esses autores ainda relatam que apesar do software manter as 
imagens no seu tamanho real, é recomendado o uso de paquímetro nas imagens 
reformatadas de TC, devendo-se comparar estas medidas à dimensão real da 
escala encontrada do lado direito da imagem.  
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Segundo Sonick et al. (1994), o planejamento pré-operatório para 
implantes é crucial para o seu sucesso a longo prazo, sendo o exame radiográfico 
seu complemento essencial. Ao considerar a colocação de implantes na região 
posterior da mandíbula, o estudo realizado por esses autores demonstrou que a 
TC apresentou exatidão superior em relação às radiografias periapical e 
panorâmica. Além da imagem da mandíbula em três dimensões, neste estudo 
demonstrou-se que a precisão da TC fan beam está numa faixa de 0,5mm em 
mensurações diretas. Isto pode indicar sua seleção para o planejamento de 
implantes na região posterior da mandíbula. 
Abrahams & Kalyanpur (1995) descreveram que as imagens de 
tomografia computadorizada reformatadas utilizando o programa Dental CT têm 
suprido a necessidade de técnicas de imagem que fornecem informações pré-
operatórias, pois produzem múltiplas imagens axiais, panorâmica, e projeções 
seccionais, permitindo informações anatômicas precisas e quantitativas como 
espessura, altura, contorno da crista alveolar, e localização do canal mandibular e 
seio maxilar em relação à margem alveolar. Os autores determinaram um 
protocolo de medições da espessura e largura da crista óssea na mandíbula e 
maxila em relação a certas marcas anatômicas, baseado na presença da escala 
lateral presente nas imagens de tomografia computadorizada. As medidas ósseas 
foram realizadas com o auxílio de um paquímetro e transferidas para a escala 
milimetrada, uma vez que qualquer ampliação ou redução da imagem também 
modificará proporcionalmente a escala, não afetando as mensurações. 
Cavalcanti et al., em 1998, avaliaram a precisão de imagens 
reformatadas bidimensionais de exames de tomografia computadorizada espiral, 
utilizando uma área relacionada ao forame mentual. No estudo foram utilizadas 
oito cabeças de cadáveres submetidas a exames de tomografia computadorizada 
espiral. O programa ToothPix foi o responsável por gerar as imagens reformatadas 
bidimensionais. As medidas lineares foram realizadas nas imagens ortorradiais por 
meio de um paquímetro, da crista do processo alveolar à borda superior do forame 
mentual, e da borda inferior do forame mentual à base da mandíbula, 
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bilateralmente. Os autores observaram uma diferença de 0,9mm entre as 
medidas, não sendo esta diferença estatisticamente significante sendo possível 
concluir que as imagens ortorradiais de TC espiral permitem mensurações de alta 
precisão para implantes dentários colocados próximo ao forame mentual. 
Cavalcanti et al. (2002) determinaram a precisão e exatidão da 
interpretação de imagens do volume tridimensional de uma tomografia 
computadorizada espiral, baseado em medidas lineares na região do forame 
mentual, in vitro e sua precisão in vivo. Foram obtidas imagens axiais da cabeça 
de cinco cadáveres com a tomografia computadorizada espiral. Os dados obtidos 
do tomógrafo foram analisados com o software para interpretação do volume 
tridimensional, e realizadas medições eletrônicas lineares da borda superior do 
forame mentual à crista óssea alveolar. As mesmas medidas lineares foram 
realizadas em quinze pacientes utilizando a mesma metodologia não sendo 
verificadas diferenças nas medidas in vitro (diferença média de 0,10 milímetros), 
além de não haver diferenças estatisticamente significativas para as medida in 
vivo inter ou intra-observadores, apresentando uma diferença média de 0,38 e 
0,21 milímetros respectivamente. Os autores concluíram que as imagens 
tridimensionais da tomografia computadorizada permitiram alta exatidão nas 
medidas para colocação de implantes próximo ao forame mentual. 
No mesmo ano, Jacobs et al. avaliaram 230 imagens de TC espiral da 
mandíbula com o objetivo de determinar a aparência do canal incisivo e outras 
estruturas anatômicas da região interforame, e estabelecer a localização e o curso 
do canal incisivo. Seus resultados demonstraram que as imagens de TC 
permitiram uma boa visualização do canal mandibular, forame mentual, forame 
lingual e looping anterior do nervo alveolar inferior. Além disso, o canal incisivo foi 
identificado em 93% das imagens de TC da mandíbula. Para os autores, a 
identificação de um largo canal incisivo poderia ser determinante para uma 
osseointegração satisfatória, bem como para a prevenção de distúrbios sensoriais 
pós-operatórios. Dessa forma, qualquer procedimento cirúrgico deveria ser 
considerado como um risco real de trauma a um feixe neurovascular, inclusive os 
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realizados na região anterior da mandíbula, previamente considerada como 
extremamente segura para a colocação de implantes. 
Scher (2002) discute os riscos da colocação de implantes na região 
posterior da mandíbula, uma vez que existem alguns problemas em potencial 
quando se contempla essa forma de reabilitação. Isso inclui a anatomia da região 
e a densidade óssea, devendo todas essas questões serem consideradas para 
que se reduza os riscos de dano ao nervo. O curso do nervo alveolar inferior é 
obviamente o obstáculo mais importante na realização de cirurgia segura na 
região, no entanto, também é importante observar a curvatura do osso e entender 
o curso do nervo. O nervo alveolar entra pela língula e então descende 
anteriormente sobre a borda inferior usualmente no meio do corpo da mandíbula. 
À medida que prossegue anteriormente vai movendo-se também para a vestibular 
até abrir-se no forame mentual. Além disso, relatou a existência de variações no 
curso do nervo incluindo sua extensão para a região anterior, reafirmando a 
importância do planejamento cirúrgico também para a região entre os forames 
mentuals. Segundo o autor, um plano de tratamento apropriado é a única forma de 
reunir as informações necessárias para se decidir se deve ou não colocar 
implantes nessa região, e TC deve ser prescrita sempre que existirem dúvidas na 
localização do nervo e quando for necessário obter medidas precisas para evitar 
danos ao nervo. 
De acordo com Coscarelli et al., (2008) a maioria dos aparelhos de TC 
disponíveis é capaz de produzir imagens de alta resolução na avaliação dos ossos 
maxilares para avaliar implantes dentários. Entretanto, não se pode afirmar que 
todas as imagens serão de qualidade ideal, seja por limitação da fonte de 
aquisição, pela inexperiência e desconhecimento dos protocolos corretos de 
aquisição e de pós-processamento por parte do tecnólogo ou do radiologista que 
opera a máquina. Segundo esses autores, o paciente deve permanecer deitado na 
posição supina, com a cabeça posicionada de modo que o gantry permaneça sem 
angulação (posição zero), perpendicular ao plano horizontal. O paciente deve ser 
posicionado de modo que os cortes axiais a serem obtidos sejam paralelos à 
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superfície oclusal dos dentes presentes ou do rebordo alveolar edêntulo. Para 
exames da maxila, pode ser paralelo ao palato duro, principalmente quando for 
coincidente com o plano oclusal e para a mandíbula, paralelo à borda da 
mandíbula. O posicionamento é verificado a partir de uma imagem lateral (scout), 
devendo o paciente ser reposicionado, se necessário, antes da aquisição da 
imagem. Os dados dos cortes axiais originais são transferidos para uma estação 
de trabalho e programas de reformatação em Implantodontia são aplicados. O 
primeiro passo é então a obtenção do corte coronal panorâmico. Diante da 
seqüência de imagens axiais, seleciona-se o corte axial mais central da região a 
ser estudada, onde melhor represente as estruturas anatômicas. No centro da 
estrutura óssea são marcados pontos contornando o formato da maxila ou da 
mandíbula e o programa cria curvas simétricas que representam a reformatação 
coronal panorâmica. Ainda nas imagens axiais originais são produzidos os cortes 
parassagitais ou ortorradiais. Quando o paciente possui um guia tomográfico, o 
corte axial selecionado é aquele que mostra melhor as marcações hiperdensas 
deste aparato. Assim é desenhada uma curva da mesma forma que na construção 
da curva panorâmica, só que neste momento o programa fornece cortes 
perpendiculares a esta curva desenhada. 
Essa reformatação multiplanar oferece uma forma exclusiva de análise 
após a obtenção da imagem dos locais do implante ou de cirurgia prospectiva, 
reformatando os dados da imagem para criar imagens tomográficas tangenciais e 
transversais do local do implante e com isso, o cirurgião pode avaliar os detalhes 
anatômicos do sitio do implante: contorno do osso alveolar e a relação com as 
estruturas anatômicas nobres adjacentes sendo então possível planejar 
precisamente o ângulo de inserção e comprimento do implante, permitindo a 
ancoragem de sua porção apical no osso cortical disponível. As imagens 
reconstruídas normalmente são apresentadas em tamanho real nos filmes 
radiográficos ou em impressões fotográficas sendo as imagens paracoronais úteis 
na identificação da relação mesio-distal e as ortorradiais permitem a obtenção da 
altura e espessura óssea. A TC permite então a identificação de doenças, a 
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determinação da quantidade e qualidade do osso, a identificação de estruturas 
essenciais nas regiões propostas e a determinação da posição e orientação dos 
implantes dentários (Rodrigues & Vitrall, 2007). 
Em relação às reformatações em terceira dimensão (3D), sabe-se que, 
apesar de não serem essenciais para a avaliação pré-operatória de implantes 
dentários, fornecem uma visão geral do rebordo alveolar e estruturas ósseas 
adjacentes. Além disso, para a avaliação de rebordos atrofiados, essas imagens 
reformatadas em 3D podem responder a uma série de questionamentos, incluindo 
a extensão da atrofia, as áreas em que se faz necessária cirurgia para enxerto e a 
relação espacial da maxila e mandíbula (Cavalcanti et al., 2002). 
Para Anniballi et al., (2009a) embora seja possível se ter uma maior 
previsibilidade de sucesso, a cirurgia de implante pode resultar em acidentes e 
complicações tanto durante a cirurgia como no pós-operatório. Assim a prevenção 
de acidentes deve ser uma prioridade para o cirurgião, devendo realizar-se uma 
avaliação clínica e radiográfica cuidadosa, planejamento acurado e a escolha 
adequada dos instrumentos a serem usados e da técnica cirúrgica a ser realizada. 
Em outra publicação no mesmo ano, os autores reforçam a importância de se 
identificar o correto local de inserção do implante, mostrando a importância de 
transferir durante a fase cirúrgica o que se foi planejado no pré-operatório. Para 
isso eles defendem o uso de guias radiográficos que possibilitam medir a altura, 
espessura e a qualidade do local que receberá o implante; escolher o tamanho e o 
diâmetro do implante; definir a exata localização de estruturas anatômicas nobres. 
corrigir a inclinação do marcador e portanto do eixo de inserção do implante. 
Entretanto, um grande número de fatores podem influenciar na confiabilidade das 
reconstruções obtidas, tais como o plano de aquisição escolhido e a inclinação 
mésio-distal dos marcadores. Os autores concluem que o uso de guias 
radiográficos permite que seja estabelecido um link entre as fases de diagnóstico 
e a fase cirúrgica (Anniballi et al., 2009b). 
Horwitz et al., (2009) relatam que desvios entre o planejamento e a real 
posição do implante podem ser resultados de erros tanto na fase de planejamento 
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como na fase operatória, devendo-se usar uma margem de segurança entre os 
implantes planejados e as estruturas nobres para evitar a ocorrência de danos. No 
estudo realizado por eles para investigar a acurácia do planejamento virtual 
usando TC e a inserção de implantes recomendaram a utilização de uma margem 
de segurança de 1,14mm ao redor do implante como forma de obter medidas 
seguras. 
2.1.2 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 
Concomitantemente com progresso dos sistemas de TC espiral 
(tradicional), novas maneiras de aquisição de imagem tomográfica foram 
desenvolvidas. Apesar das evidentes vantagens apresentadas com o uso da TC fan 
beam no plano de tratamento de implantes dentários, algumas desvantagens como 
limitada disponibilidade dos programas de reconstrução, o custo e as altas doses de 
radiação (Tyndall & Brooks, 2000) faz com que o exame de TC na Odontologia seja 
indicado apenas quando a relação custo-benefício compensar, ou seja, quando o 
exame puder prover informações para o diagnóstico impossíveis ou difíceis de 
serem adquiridas por meio das radiografias convencionais e que, ao mesmo tempo, 
poderiam alterar significantemente o plano de tratamento escolhido. O 
desenvolvimento tecnológico resultou no surgimento de uma nova tecnologia de 
TC, baseada na aquisição volumétrica. Com o surgimento do TCFC as indicações 
desse exame tridimensional tendem a expandir-se na Odontologia. Apesar da 
similaridade com a TC fan beam, é necessário enfatizar que a TCFC não se trata de 
uma evolução. Trata-se de uma técnica diferente e com ampla aplicação em várias 
áreas, cuja história indubitavelmente aponta para um cenário onde a imagem 
radiológica tridimensional será utilizada mais ampla e rotineiramente na Odontologia 
(Garib et al., 2007). 
A primeira versão comercial da TCFC (Newtom 9000®) foi apresentada 
por Mozzo et al. em 1998. Segundo os autores, o advento desse sistema parece ser 
promissor para o uso na Odontologia devido às suas características peculiares, o 
que permitiu o desenvolvimento de tomógrafos menos onerosos, menores em 
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tamanho, com dose de radiação mais baixa para o paciente, o tornando 
especialmente indicado para a região dentomaxilofacial.  
Danforth et al. (2003) destacaram a importância do uso da TC na 
Odontologia na identificação de estruturas maxilofaciais e o incremento do seu uso, 
antes restrito somente a casos mais complexos, e evidenciaram o surgimento de 
uma nova tecnologia de tomografia volumétrica, a TCCB, que pode beneficiar o 
diagnóstico em Odontologia. Segundo os mesmos, a TCCB possui diversas 
vantagens em relação à TC convencional, como o baixo custo, a facilidade e 
rapidez na realização do exame. 
Mah & Hatcher (2004) destacaram o desenvolvimento da TCFC e 
compararam suas características em comparação à TC fan beam. A estrutura de 
obtenção das imagens é diferente, com um “feixe cônico” na TCCB obtendo a 
imagem de todo o volume e um feixe em forma de leque na TC fan beam que leva a 
obtenção de vários cortes axiais. Destacaram também, a maior precisão das 
imagens por TCCB em comparação às radiografias odontológicas convencionais. 
Scarfe et al. (2006) relataram que a tomografia pode ser dividida em 
duas categorias baseadas na geometria do feixe de raios-X: feixe em forma de 
leque (TC fan beam) ou cônico (TCFC). Na TCFC, o feixe é em forma de cone com 
largura suficiente para abranger toda a região de interesse. Esses raios são 
capturados por um intensificador de imagens e um sensor sólido que, juntamente 
com a fonte de raios X, translada em torno da cabeça do paciente durante o 
mapeamento. Neste modo de aquisição de imagem, o conjunto de dados é obtido a 
partir de projeções seqüenciadas durante o giro de 360° do conjunto tubo/receptor 
de imagem ao redor do volume irradiado. É então produzido uma série de dados 
que serão reconstruídas por meio de programas de computadores, formando assim 
a imagem final, que podem ser visualizadas nos nos três planos ortogonais: axial, 
sagital e coronal, além da reformatação coronal panorâmica e ortorradial e da 
reconstrução tridimensional.  
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Howerton Júnior & Mora (2008) descreveram a TCCB como uma nova 
tecnologia que provê imagens 3D do complexo maxilofacial. Segundo os autores as 
imagens bidimensionais podem comprometer a qualidade do trabalho do cirurgião-
dentista, pois todas as estruturas presentes são sobrepostas; em contrapartida, a 
tomografia captura um corte de determinada parte anatômica, sem sobrepor 
imagens. Os aparelhos existentes atualmente são bastante similares entre si, 
havendo somente diferenças no posicionamento dos pacientes, tipos de receptores 
e softwares para interpretar os dados. Os exames são realizados em torno de 10-40 
segundos para se obter os dados iniciais que serão reconstruídos no formato Digital 
Imaging and Communication in Medicine (DICOM) e as imagens são pós-
processadas para criar imagens reconstruídas multiplanares e reconstruções 
volumétricas. A TCCB pode ser utilizada em muitas especialidades da Odontologia 
como Implantodontia, Cirurgia, Ortodontia, Patologia e avaliação da Articulação 
Temporomandibular (ATM). 
Cavalcanti (2010) relata que apesar dos princípios de TCFC serem 
conhecidos há mais de duas décadas, somente recentemente o desenvolvimento 
de novos tubos de raios X, novos detectores e aumento do poder computacional 
possibilitaram a comercialização e a aplicação clínica desses sistemas na prática 
odontológica, sendo esta modalidade de aquisição objeto de extremo interesse na 
atualidade. Ao explicar as características da imagem de TCFC relatam que à 
medida que o aparelho rotaciona ao redor da cabeça do paciente, projeções da 
área irradiada são obtidas de acordo com a colimação escolhida, colimação esta 
que determinará o campo de visão (FOV) do exame. Este FOV pode variar desde o 
arco mandibular até o arco maxilar unitariamente, ambos os arcos, ou todo o 
complexo maxilofacial, de acordo com o aparelho utilizado. Tal escolha deve ser 
baseada de acordo com o tipo de procedimento a ser realizado, devendo englobar a 
área de interesse e estruturas anatômicas adjacentes. Essas imagens iniciais são 
denominadas de imagens-base (raw data). Todas as imagens em TCFC são 
obtidas a partir do pós-processamento das imagens-base realizado por computador, 
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diferentemente dos métodos espirais, sendo esta diferença em relação à aquisição, 
uma das diferenças entre a TC fan beam e TCFC. Na TC fan beam, a imagem do 
volume é obtida em fatias e o computador fica com a função de uni-las para a 
obtenção da imagem como um todo. Já na TCFC, é realizada a aquisição primária 
de todo o volume de interesse e em seqüência esse volume é reformatado por meio 
de programas de computador para a obtenção das reconstruções multiplanares 
(imagens axiais, coronais e sagitais), além de reconstruções em terceira dimensão. 
Os autores ainda explicam que devido ao regime de trabalho menor (baixa 
quilovoltagem e baixa miliamperagem, e por conseguinte, a capacidade da ampola 
que muito se assemelha com a de aparelhos para radiografia panorâmica), apenas 
estruturas ósseas são visualizadas, outra diferença para a TC fan beam, que 
apresenta melhor contraste, possibilitando uma melhor diferenciação entre tecidos 
duros e moles. E é por esta razão que ocorre um decréscimo na dose de radiação 
utilizada. 
Dentro deste cenário de evolução tecnológica constante, a TCFC é o 
método de diagnóstico que mais se desenvolveu nos últimos anos e por meio de 
protocolos de aquisição com voxels submilimétricos, tem sido relatada como sendo 
útil na avaliação pré-operatória de implantes. A TCFC produz imagens de alta 
resolução e não requer a utilização de altas doses de radiação como relatado por 
Mishima et al. (2001) que considerou que a dose de radiação absorvida usando 
TCFC foi 1/15 da TC espiral.  
Hatcher et al. (2003) tiveram como objetivo introduzir a TCFC para uma 
avaliação pré-cirurgica de implantes uma vez que essa modalidade de imagem 
aumenta a oportunidade de promover ao clínico informações valiosas que tragam 
melhorias ao processo de reabilitação com implantes. Essa técnica permite a 
obtenção de imagens de alta resolução com uma dose de absorção comparável 
com outros exames radiográficos convencionais e menor que a TC fan beam. O 
amplo campo de visão (FOV) permite ao clínico uma avaliação da oclusão do 
paciente, da articulação temporomandibular e de outros fatores que podem estar 
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associados com o sucesso do implante baseado na reabilitação do paciente. 
Segundo esses autores, para cada local a ser inserido um implante, a imagem deve 
permitir a determinação das dimensões, da qualidade e do longo eixo do osso 
disponível, identificação e localização das estruturas anatômicas nobres, detecção 
de alterações patológicas, além de permitir a transferência dessas informações para 
o procedimento cirúrgico. Para que isso seja possível, é necessário a utilização de 
um software de reconstrução que permite a reconstrução primária do volume 
original, devendo esta, de acordo com os autores, ser realizada baseada no plano 
oclusal, sendo este o plano de referência para as reformatações no plano axial e 
ortorradial. 
Segundo Kobayashi et al. (2004), o objetivo da avaliação pré-operatória 
no planejamento de implantes é determinar o número adequado e o tamanho de 
implantes para se obter o melhor resultado cirúrgico e estético.  Com o propósito  
de investigar a acurácia das medidas de estruturas ósseas da mandíbula usando 
TCFC os autores realizaram um estudo para verificar a precisão das distâncias 
mensuradas na TCCB comparando-a com a TC espiral. Para tanto, utilizaram 5 
mandíbulas humanas maceradas que foram submetidas a exames de TC e TCCB. 
As alterações encontradas nas medidas foram de 0 a 1,11 mm (0 a 6,9%) nas 
imagens produzidas na TC e 0,01 a 0,65 mm (0,1% a 5,2%) na TCCB. Os autores 
concluíram que a TCCB mostrou-se eficaz na reprodução das imagens utilizando 
ainda, menor dose de radiação, podendo ser utilizada como um instrumento para 
avaliação pré-operatória em implantes dentais. 
Em 2005, Marmulla et al. determinaram a precisão geométrica da 
tomografia volumétrica para o uso no planejamento de implantes. Com o aparelho 
de TCCB NewTom 9000®, um objeto com 216 medidas conhecidas foi escaneado 
para que uma posterior comparação com o objeto real fosse feita. A média dos 
erros de todas as distâncias foi de 0,13mm, com um desvio padrão de 0,09 mm, 
sendo que a maior diferença encontrada foi de 0,3 mm. Sendo assim, pode-se 
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afirmar que o NewTom 9000® apresenta imagens geometricamente corretas, 
favoráveis ao planejamento dos implantes. 
Ludlow et al. (2007) realizaram um estudo avaliando a precisão de 
medidas da anatomia mandibular usando TCFC. Foram utilizados 28 crânios, sendo 
estes posicionados na posição ideal (plano sagital do crânio coincidente com a linha 
central da caixa e o conjunto alinhado com o feixe luminoso do aparelho), posição 
inclinada e rotacionada. A caixa foi preenchida por água para simular a atenuação 
dos tecidos moles, mimetizando uma situação clínica. Os cortes axiais foram 
orientados paralelo ao Plano de Frankfurt. As medidas foram realizadas entre os 
pontos anatômicos definidos e arames que serviram de referência nas 
reconstruções panorâmicas (bidimensionais) e nos cortes axiais (medidas 
tridimensionais). Como resultados, observaram que a precisão das medidas não foi 
significativamente afetada por alterações na posição do crânio durante a aquisição 
da imagem. As medidas bidimensionais apresentaram porcentagem de erro menor 
que 1,2%, já para as tridimensionais, a porcentagem de erro foi menor que 0,6%.  
Para um planejamento cirúrgico apropriado em implantes orais é 
necessária a correta determinação das dimensões anatômicas, por isso tem 
aumentado o uso de técnicas de TC. No entanto, a preocupação com a dose de 
radiação que é substancial na TC fan beam, também tem crescido. Frente a isso, 
Loubele et al. (2007) buscaram comparar a precisão da TCCB com a TC fan beam 
multislice na obtenção de mensurações ósseas. Secundariamente, a qualidade da 
imagem obtida com TCFC com a TC multislice. Esse estudo inclui 25 mandíbulas 
maceradas para a avaliação dimensional e uma maxila formalizada para a 
qualidade da imagem. As medidas tomográficas (espessura) realizadas na região 
de canino e pré-molares foram realizadas na TCFC e TC multislice e comparadas 
com as medidas na peça anatômica. As medidas realizadas diretamente na 
mandíbula apresentaram-se em média 0,23mm mais largos que a TCFC e 0,34mm 
que a TC multislice. Quanto a análise subjetiva da qualidade da imagem, a TCFC 
foi significativamente melhor que a multislice para a visualização da lâmina dura e 
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ligamento periodontal e a multislice foi superior na visualização da gengiva e cortical 
óssea. Com base nos resultados, os autores concluíram que os dois recursos de 
imagem apresentam precisão submilimétrica. 
Em estudo semelhante, Suomalainen et al. (2008) realizaram tomografias 
computadorizadas cone-beam e fan-beam multislice de mandíbula humana, com e 
sem tecidos moles. Os autores realizaram medidas lineares, necessárias para o 
planejamento da colocação de implantes dentários, em duas áreas edêntulas e uma 
região dentada. Dispositivos metálicos foram fixados na crista alveolar e na 
vestibular das áreas edêntulas, com o objetivo de padronizar o corte tomográfico 
analisado. Na região dentada, apenas o dispositivo vestibular foi colocado. Dois 
especialistas em radiologia bucomaxilofacial observaram as imagens obtidas, 
selecionando os cortes nos quais os aparatos metálicos eram mais visíveis e as 
medidas de altura e espessura realizadas. A mandíbula foi seccionada nas áreas de 
interesse em cortes de 4 mm de espessura e as seções microradiografadas e 
utilizadas como padrão-ouro no estudo. O erro de mensuração mostrou diferença 
estatisticamente significativa entre os métodos avaliados (p=0,022). O referido erro 
foi de 4,7% nas imagens obtidas pela TCCB, em mandíbula seca, e 8,8% na TC fan 
beam. Na simulação com os tecidos moles, o erro de mensuração foi de 2,3% e 
6,6%, respectivamente. Os autores concluíram que a tomografia de feixe cônico é 
uma ferramenta confiável para mensurações da quantidade óssea durante o 
planejamento de cirurgias para colocação de implantes dentários, quando 
comparados com TC fan beam multislice. 
No mesmo ano, Loubele et al. compararam a qualidade das imagens e a 
dose necessária para a sua obtenção comparando cinco aparelhos de TCFC: (1) 
Accuitomo 3D®, (2) MercuRay®, (3) NewTom 3G®, (4) i-CAT® and (5) Sensation 
16®. O aparelho que apresentou a melhor qualidade das imagens versus dose de 
radiação foi o I-CAT®. 
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Lofthag-Hansen et al. (2009) realizaram um estudo retrospectivo para 
avaliar a visibilidade do canal mandibular e da crista óssea marginal e o acordo 
entre examinadores na observação de imagens de TCFC. A amostra do estudo 
consistiu-se de 30 pacientes que apresentavam ausência do segundo pré-molar e 
molares em pelo menos um lado da mandíbula e o exame realizado com o TCFC 
3D Accuitomo®. A reconstrução do volume foi feita paralela ao longo eixo horizontal 
do processo alveolar e à borda inferior do canal ou à base da mandíbula se o canal 
não foi claramente identificado no plano sagital. Os observadores determinaram 
subjetivamente se as estruturas eram claramente visíveis, provavelmente visíveis 
ou invisíveis e em uma sessão posterior foram instruídos a marcar as 2 estruturas. 
Quando houve dificuldade de se observar as estruturas no corte ortorradial 
selecionado, os observadores puderam avaliar outros cortes ortorradiais, axial e/ou 
sagital. Foi possível concluir que com a TCFC a visibilidade do canal mandibular e 
da crista óssea marginal, bem como a concordância entre os examinadores na 
localização dessas estruturas foi alta. Frente a isso, o uso do tomógrafo avaliado 
pode ser recomendado para o planejamento de implante na região posterior da 
mandíbula. 
Romanos & Greenstein (2009) denomina a extensão do canal mandibular 
mesialmente ao forame mentual de canal incisivo. E é esse nervo anterior ao 
forame mentual fornece inervação para os dentes da região anterior. Entretanto, na 
literatura existe uma controvérsia a respeito da sua presença. Alguns autores 
acreditam que o canal incisivo atravessa a mandíbula pelos espaços medulares, 
não dentro de um canal já que o canal incisivo nem sempre é detectado 
radiograficamente. Entretanto, outros estudos têm mostrado fortes evidências que 
suportam a existência do canal incisivo. Essa dúvida acaba por se refletir na ação 
descuidada dos cirurgiões que colocam implantes na região anterior ao forame 
mentual sem se preocupar com a presença do canal incisivo. Os autores 
concluíram que para inserir implantes na mandíbula, a posição e o tamanho do 
nervo alveolar inferior, forame mentual e nervo incisivo precisam ser considerados. 
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A importância da visualização desse nervo é significante, uma vez que 
vários procedimentos cirúrgicos são realizados nessa região como a colocação de 
implantes, mentoplastia durante cirurgia ortognática, reabilitação da região anterior 
com placa e parafuso após traumas na região anterior. Além disso, vários casos de 
distúrbio sensorial, hematoma, falha na osseointegração de implantes tem sido 
relatados na região anterior da mandíbula. Nesse sentido, Makris et al. (2010) 
tiveram como objetivo avaliar a visibilidade e o curso e a localização do canal 
incisivo e da foramina lingual em imagens de TCFC. O canal incisivo foi 
definitivamente visível em 83,5% das imagens e a foramina lingual em 81%, 
reforçando a necessidade de se considerar a existência dessas estruturas para 
evitar danos na região. 
Dreiseidler et al. (2009) compararam imagens de radiografias 
panorâmicas, de TC fan beam e de TCCB. Em 27 pacientes foram realizadas TCCB 
previamente a cirurgia de implante e a radiografia panorâmica após a cirurgia. No 
grupo controle de 29 pacientes, foram realizadas TC fan beam e TCCB. As imagens 
foram avaliadas por 5 radiologistas experientes, com 10 fatores a serem avaliados, 
em relação a qualidade da imagem. Os autores ressaltam que a utilização de cada 
tecnologia da imageologia deve se levar em conta os riscos e benefícios que cada 
uma produz. Os resultados do presente estudo confirmam a qualidade e quantidade 
superior de informações obtidas na TCCB em relação ao exame panorâmico, e a 
TC permite a boa visualização de estruturas com alto contraste, assim como a 
TCCB. Em relação à dose de radiação, a TCCB tem dosagem próxima ao exame 
panorâmico, diferente da TC que possui uma dosagem bem maior, pode ser um dos 
motivos para se justificar a maior aplicabilidade do TCCB.  
 
2.2 EFEITO DA POSIÇÃO DA CABEÇA NAS REFORMATAÇÕES 
ORTORRADIAS  
A TC tem sido considerada a técnica de escolha para avaliação pré-
operatória dos sítios implantares e vem sendo intensamente estudada no que diz 
respeito a esse emprego, tanto em relação a sua aplicabilidade clínica, quanto à 
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precisão das medidas executadas a partir de suas imagens. No entanto, tem sido 
relatado que alguns aspectos do protocolo de aquisição da imagem de TC podem 
afetar a qualidade das reformatações ortorradiais. 
Em 1988, Rothman et al. descreveram a técnica e os resultados clínicos 
preliminares do uso da reformatação multiplanar de TC no planejamento pré-
operatório de implantes. O plano ortogonal foi reformatado perpendicular a uma 
linha que demarcava a curvatura da crista alveolar. Os 108 pacientes restantes 
tiveram seus dados reformatados com uma modificação no programa. As imagens 
panorâmicas foram obtidas com um corte axial na altura das raízes produzindo 5 
imagens panorâmicas com cortes seqüenciais a cada 2 ou 3 mm. Para esses 
autores, apesar de todas as imagens de TC serem virtualmente capazes de 
produzir reformatações apropriadas, a técnica descrita forneceu uma reformatação 
ortogonal, paralela e perpendicular a linha que demarcava a curvatura dos 
maxilares. Essas imagens oblíquas representaram os verdadeiros cortes 
transversais da maxila e mandíbula. Além do que, a técnica permitiu a 
mensuração direta das regiões avaliadas, independente do tamanho do filme e da 
ampliação. 
Em 1997, Kohavi et al. relatam que a direção dos cortes ortorradiais 
depende da posição do corte axial em relação ao osso. Se a direção do corte axial 
é alterado de modo a não ser mais paralelo ao plano de referência, a reformatação 
ortorradial será obliqua ao local onde se pretende intervir, e não representará as 
dimensões reais. Os autores tiveram então o objetivo de avaliar o efeito de 
desvios angulares entre o plano transaxial e o plano de referência em 
mensurações da altura óssea mandibular nas reformatações ortogonais de TC fan 
beam. Com esse propósito, executaram exames de TC fan beam em três 
mandíbulas secas humanas, parcialmente edêntulas. Os exames foram 
executados da maneira preconizada pela literatura, com o plano transaxial 
paralelo a borda inferior da mandíbula, e com modificações na direção de 
aquisição da imagem com uma inclinação da mandíbula de 10o e 20o. 
Posteriormente, foi medida a distância entre o contorno superior e inferior da 
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mandíbula, com o auxílio de um paquímetro digital, comparando-a com a altura 
mandibular real. Para os autores, sempre que a borda inferior da mandíbula for 
utilizada como plano de referência para a execução de cortes de TC fan beam, 
desvios de 10o e 20o no plano transaxial resultariam em diferenças menores que 
3%, consideradas uma margem de erro pequena, que ainda assim permitiria um 
planejamento preciso do comprimento do implante. Contudo, seus resultados 
demonstraram que, apesar de ser uma técnica confiável, a TC fan beam pode 
estar sujeita a erros de interpretação do operador. Portanto, ressaltaram que o 
usuário final, no caso o cirurgião dentista, deveria estar familiarizado com as 
possibilidades de erros, no intuito de identificá-los, evitando possíveis injúrias aos 
tecidos durante o procedimento cirúrgico. Os autores sugeriram que, na prática 
clínica, fosse utilizada uma margem de segurança de 10% aquém da medida 
encontrada. 
Apesar das inúmeras vantagens anteriormente citadas, em 2000, 
Montebello Filho demonstrou que motivos diversos, como a indefinição de bordas, 
imprecisão e espessura do traçado, poderiam interferir na precisão de medidas 
mínimas. Com isso, apesar das imagens de tomografia computadorizada 
apresentar tamanho próximo ao real, os traçados realizados sobre as mesmas 
poderiam apresentar certa imprecisão. Além disso, relata-se que erros de 
mensuração, ocorridos em imagens de TC, podem estar relacionados a falhas de 
posicionamento da cabeça do paciente, de modo que as imagens ortogonais 
obtidas por reformatação multiplanar não se encontram absolutamente 
perpendiculares à borda inferior da mandíbula.  
Bou Serhal et al. (2001) avaliaram a precisão da tomografia 
convencional espiral na avaliação do canal mandibular e na mensurações da 
altura e largura óssea. Esses autores relatam que a aquisição de bons 
tomogramas é de fundamental importância para se visualizar diferentes estruturas 
ósseas e que isso é resultado de diferentes fatores como, por exemplo, um 
posicionamento adequado do paciente durante a aquisição da imagem. Por isso, 
especial atenção foi dada ao posicionamento da cabeça dos cadáveres de tal 
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maneira que a borda inferior do segmento posterior da mandíbula ficasse paralela 
ao plano horizontal, sendo esta a posição na qual o canal mandibular se dispõe o 
mais paralelo possível ao plano horizontal. Nesse caso o plano da imagem (cortes 
trasversais) seria perpendicular a cortical inferior da borda da mandíbula o que 
oferece uma melhor definição da imagem no filme. No entanto, nessa posição, os 
cortes transversais são oblíquos ao plano oclusal. 
No ano seguinte, Bou Serhal et al. desenvolveram um estudo cujo 
objetivo foi avaliar a acurácia da radiografia panorâmica e dos cortes transversais 
da mandíbula por tomografia convencional e TC na localização do forame 
mentual. Para isso, foram realizadas mensurações da distância entre a crista 
óssea alveolar e o forame mentual em imagens de cortes transversais da 
mandíbula (por tomografia convencional e TC) e radiografias panorâmicas e essas 
medidas comparadas a medida real obtida durante a cirurgia com um paquímetro 
especialmente construído. Para as medidas radiográficas considerou-se a 
distância entre o ponto mais superior da borda do forame mentual e a crista óssea 
alveolar sendo essa distância medida paralelamente à cortical vestibular. Foi 
possível observar um maior desvio entre medidas pré-operatória e transcirúrgica 
quando se usou a radiografia panorâmica (+0,6mm), encontrando-se um desvio de 
+0,4mm para a tomografia convencional e -0,3mm para a TC. Foi possível 
observar uma superestimativa dos valores medidos na radiografia panorâmica 
(+0,6mm) enquanto que a TC apresentou uma diferença negativa (-0,3mm), o que 
pode ser explicado pela ausência de ampliação na TC, o que reduz o erro. 
Segundo os autores, erros nas medidas da panorâmica podem ser devido a 
posição do paciente e a habilidade em localizar o forame. Por outro lado, os erros 
de medida nas imagens tomográficas podem estar relacionados principalmente 
com falhas na posição da cabeça do paciente, o que levaria a obtenção de cortes 
ortorradiais oblíquos, ou seja, não absolutamente perpendiculares a base da 
mandíbula, levando a um aumento da distância. Os autores recomendaram o uso 
de imagens transversais no planejamento pré-operatório de implantes, uma vez 
que seu estudo comprovou que essas imagens, tanto as de tomografia 
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convencional quanto as de TC, foram mais precisas que a radiografia panorâmica 
para a localização do forame mentual. Além disso, a superestimação encontrada 
na radiografia panorâmica poderia resultar em sérias complicações cirúrgicas para 
os pacientes. 
Ainda em 2002, Choi et al. relatam que alterações na inclinação do 
gantry e, consequentemente na posição da cabeça do paciente, durante a 
formação da imagem, pode gerar imagens reformatadas distorcidas. Frente a isso, 
tiveram como objetivo, quantificar a distorção na reformatação coronal panorâmica 
e ortorradial devido a inclinação do gantry. Sua metodologia consistiu na 
confecção de um bloco de resina, com quatro perfurações cilíndricas de diferentes 
profundidades que, alinhado paralelamente ao gantry, era inclinado a 0o, 15o e 30o 
durante a aquisição da imagem de TC.As imagens foram reformatadas pelo 
programa ToothPix e avaliadas por quatro avaliadores que mediram, com auxílio 
de um paquímetro digital, na reformatação panorâmica da TC, a profundidade das 
perfurações no bloco de acrílico. Os resultados demonstraram que, nos grupos 
estudados, a mensuração de altura e espessura variou de acordo com o ângulo de 
inclinação do gantry e a imagens dos orifícios nos cortes ortogonais tinham 
formato elíptico, ao invés de retangular, quando a inclinação era diferente de 0o. 
Portanto, os autores concluíram que as imagens não apresentam distorção 
quando o gantry está a 0° e o plano oclusal da mandíbula perpendicu lar ao plano 
horizontal e quando o gantry não se encontrava a 0o, a imagem final era 
distorcida, mesmo que o posicionamento do paciente acompanhasse esta 
inclinação. Ainda segundo Choi et al., ao adquirir imagens do paciente com a 
utilização de um pino guia, os ângulos de inclinação do gantry poderiam alterar o 
ângulo do pino na mesma magnitude. Conseqüentemente, a medida do pino na 
imagem seria diferente de sua medida real. Quando isso ocorresse, o correto 
posicionamento e o comprimento real do sítio pré-implante poderiam ser 
calculados de acordo com a fórmula matemática proposta pelos autores. 
Kim et al. (2003) também utilizando TC, tiveram como objetivo avaliar o 
efeito da posição da mandíbula na realização de medidas nos cortes ortorradiais 
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reformatados de acordo com diferentes áreas na mandíbula (região de pré-molar e 
molar). Para tanto, utilizaram 5 mandíbulas maceradas demarcando com guta-
percha 3 diferentes áreas posteriores ao forame mentual: M1 ( 0,5 e 1,0 cm 
posterior ao forame mentual, M2 ( 1,5 e 2cm) e M3 (2.5 a 3 cm). As mandíbulas 
foram posicionadas com suas bordas a 0°, 5°, 10°, 1 5° e 20° com o gantry e em 
seguida obtidas as imagens de TC, com os cortes axiais originais paralelos a cada 
inclinação. As medidas foram realizas nos cortes ortorradiais nos quais a guta-
percha usada para demarcar a região aparecia mais nitidamente. As medidas 
realizadas nas diferentes inclinações foram comparadas com as medidas obtidas 
com a mandíbula a 0° e como resultado, foi possível  observar que à medida que a 
inclinação da mandíbula aumentava, a distância entre a borda superior do canal 
alveolar à crista alveolar também aumentava e quanto mais posterior era a região 
analisada, maior era o aumento observado, sendo encontrado diferença 
estatisticamente significante para as comparações entre 0° e as demais 
inclinações na região M3. 
Naitoh et al., em 2004, avaliaram a precisão de medidas em imagens 
reconstruídas duplo-oblíquas utilizando três mandíbulas humanas macerada, 
tendo como padrão ouro as mensurações em imagens obtidas com micro-CT. 
Estas mandíbulas foram posicionadas em placas de acrílico e pinos de alumínio 
foram posicionados sobre o rebordo nas regiões posteriores das mandíbulas. As 
imagens axiais foram obtidas com um tomógrafo espiral em diferentes momentos, 
onde em cada uma houve uma inclinação do plano axial das mandíbulas de 0° a 
20° em intervalos de 5°, sendo posteriormente as im agens reconstruídas nas 
regiões das marcas de alumínio com o programa duplo-oblíquo. As imagens do 
padrão ouro foram obtidas perpendiculares às marcas de alumínio com o 
tomógrafo SMX-130CT. Os autores verificaram que a média da diferença entre as 
técnicas foi de 0,31 milímetros, demonstrando que o programa duplo-oblíquo pode 
ser aplicado para o planejamento de implantes. 
Em 2005, Dantas et al, com o objetivo de comparar as medidas obtidas 
em imagens de tomografia computadorizada executadas de maneira padronizada 
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico para implantes 
31 
 
Revisão de Literatura 
e com alterações no posicionamento do plano mandibular em relação ao plano 
horizontal, realizaram medidas de altura e largura óssea nas imagens obtidas em 
três posições: padrão e com inclinação de 19o nos sentidos inferior e superior. Os 
resultados demonstraram que, para a altura óssea implantar, foi encontrada 
diferença estatisticamente significativa apenas para a região de incisivos quando a 
mandíbula era inclinada para superior. Quanto à espessura do rebordo ósseo, 
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas apenas para a região 
de molar, quando a mandíbula era inclinada para inferior, e para a região de 
canino, quando a inclinação era para superior. Dessa forma, concluíram que 
incorreções no posicionamento mandibular de 19o produzem discrepâncias, nos 
valores das medidas de altura e espessura ósseas, que não foram expressivas a 
ponto de determinar a repetição do exame, uma vez que foram observadas 
diferenças menores que 10% do valor encontrado para a posição padrão. 
Sforza et al. (2007) tiveram como objetivo avaliar o efeito da posição da 
mandíbula quanto ao plano de referência na acurácia de medidas realizadas nos 
cortes ortorradiais após a reformatação dos cortes axiais originais de TC e a 
habilidade do software DentalVox em reproduzir fielmente e sem distorções, as 
medidas realizadas nas imagens reformatadas, sem levar em conta a posição da 
cabeça. Esse software tem a mesma função dos softwares de reformatação 
usados em TC, mas também é capaz de modificar o plano de referencia utilizado 
na obtenção das imagens, sem que para isso seja necessário uma segunda 
aquisição. O estudo foi realizado usando uma mandíbula macerada parcialmente 
edêntula com um guia radiográfico de acrílico. A mandíbula foi posicionada com a 
borda inferior orientada a 90, 80, 75, 70 e 60 graus em relação ao solo, sendo 
possível obter 5 diferentes inclinações do corte axial; uma paralela a borda inferior 
da mandíbula e as outras com inclinações de 10, 15, 20 ou 30 graus. Os dados 
axiais originais obtidos em cada inclinação foram reconstruídos com o software 
DentalVox, usado inicialmente com suas funções básicas típica de todos os 
softwares de reconstrução de TC (grupo controle) e em um segundo momento no 
qual a nova função permite a reconstrução multiplanar de acordo com o ponto de 
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referência específico. Os resultados mostraram que a posição da mandíbula em 
relação ao gantry pode influenciar na precisão de medidas lineares com erros 
variando de 2% a 51%. O software testado permitiu a obtenção de imagens 
ortorradiais com mínima distorção independente da posição mandibular.      
Freitas et al., (2009) avaliaram a influência das alterações no 
posicionamento da cabeça do paciente no sentido vertical e horizontal, em 
exames tomográficos convencionais. A primeira imagem foi obtida com a base da 
mandíbula paralela ao plano horizontal e cada sítio de implante examinado 
paralelo ao filme. Em seguida, a posição do conjunto foi alterada no sentido 
vertical (para baixo) em 5, 10 e 15 graus e no sentido horizontal para vestibular, 
utilizando os mesmos graus. Foi possível observar que apenas as alterações em 
15° diferiram significativamente da imagem paralela , no entanto notaram que até 
mesmo as menores variações de posicionamento (5°) p roduziram alterações nas 
medidas, o que pode afetar o planejamento. Os autores confirmam a necessidade 
de especial atenção no momento de obtenção das imagens, bem como no 
momento de sua interpretação e concluíram que essas alterações de 
posicionamento da cabeça do paciente produzem alterações nas imagens, o que 
pode prejudicar o planejamento de tratamentos com implantes. 
A orientação da cabeça é um importante fator quando se realiza medidas 
lineares e angulares em imagens laterais de TCFC da mesma forma que nas 
radiografias convencionais. Nesse sentido, Cevidanes et al. (2009) com o propósito 
de determinar a confiabilidade de medidas cefalométricas usando 2 orientações 
virtuais da cabeça (posição natural da cabeça e posição baseada em planos de 
referência 3D) verificaram que as 2 posições forneceram uma confiabilidade 
aceitável a excelente nas reformatações sagitais de TCFC. Segundo esses autores, 
depois de adquirida as imagens, a cabeça do paciente pode ser rotacionada ou 
inclinada de modo a se alcançar o correto posicionamento preconizado e sugerem 
que mais estudos são necessários para investigar o uso de uma orientação 
tridimensional da cabeça do paciente nas imagens de TCFC.  
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Ainda em 2009, Hassan et al. tiveram como objetivo avaliar a acurácia de 
medidas lineares realizadas em imagens tridimensionais obtidas pela técnica de 
reconstrução por superfície (surface-rendered) comparando-as com reformatações 
sagitais e coronais (bidimensionais) e projeções cefalométricas lateral e póstero-
anterior e investigar a influencia da posição da cabeça na precisão dessas medidas. 
Oito crânios humanos secos foram escaneados usando o Newton 3G, duas vezes: 
em posição considerada ideal e em posição rotacionada. Dez medidas lineares 
foram comparadas entre as 2 posições do crânio.  As medidas na reconstrução 
tridimensional foram mais próximas das medidas físicas que as reformatações e as 
projeções bidimensionais, só sendo observada diferença estatisticamente 
significante entre a posição ideal e rotacionada do crânio para a comparação com 
as projeções bidimensionais (laterais e frontais). Esses achados indicam que as 
medidas baseadas nas imagens tridimensionais são precisas e que pequenas 
diferenças na posição da cabeça do paciente não influenciam na precisão dessas 
medidas. 
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3 PROPOSIÇÃO 
A realização deste trabalho teve como objetivo: 
 
 Avaliar a influência da inclinação mandibular, durante a reconstrução 
de imagens ortorradiais de tomografias computadorizadas de feixe cônico, na 
altura e na espessura do rebordo ósseo alveolar; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra do estudo incluiu 10 mandíbulas humanas maceradas do 
acervo de peças anatômicas da Área de Radiologia da Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba – UNICAMP que foram escaneadas com o tomógrafo de feixe 
cônico i-CAT TM (Imaging Science International, Hatfield, PA, EUA) após a 
aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Academia Cearense de 
Odontologia (n°094) (Anexo 1). 
4.1 Seleção das regiões avaliadas 
Em cada mandíbula foram selecionadas 08 regiões, utilizando-se como 
pontos de referência a linha média de cada mandíbula e os forames mentuais. A 
linha média foi determinada como sendo a metade da distância entre os forames 
mentuais de acordo como descrito por Shimura et al. (1990). Dessa forma, foram 
selecionados locais em cada mandíbula correspondentes as regiões de molares, 
pré-molares, caninos e incisivos em ambos os lados (Dantas et al., 2005): 
 
 Incisivos: 1,0 cm à distal da linha média 
 Caninos: 1,0 cm à  distal da região do incisivo 
 Pré-molares: ao nível do forame mentual 
 Molares: 1,0 cm à distal do forame mentual 
 
Selecionados os sítios traçaram-se linhas perpendiculares à base da 
mandíbula, cujo propósito foi padronizar a colocação de marcadores metálicos 
(esferas) nos locais selecionados, sendo estes utilizados como referência para a 
escolha dos cortes tomográficos nos quais as medidas de altura e de espessura 
foram realizadas. Para fixar as esferas metálicas foi aplicada uma camada de cera 
utilidade sobre todo o rebordo alveolar (Figura 1).  
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Figura 1: Regiões selecionadas (incisivos, caninos, pré-molares e 
molares) com os marcadores metálicos utilizados como referência 
para a seleção do corte tomográfico. 
4.2 Obtenção das imagens 
Para que as imagens fossem obtidas, as mandíbulas foram colocadas 
em um isopor com água, sendo o conteúdo de água suficiente para recobrir toda a 
peça anatômica, visando promover a atenuação dos feixes de raios X e simular a 
presença de tecido mole de modo a representar, da melhor forma possível, uma 
situação clínica (Ludlow et al., 2007). A base da mandíbula foi mantida paralela ao 
plano horizontal, alinhando-se a linha média de cada mandíbula com a linha 
central da caixa de isopor, a qual foi colocada no suporte de apoio do próprio 
aparelho, sendo sua linha central alinhada com o guia luminoso vertical do 
tomógrafo (Figura 2).  
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Figura 2. Mandíbula posicionada na caixa de isopor,contendo água, com a 
linha média alinhada com a linha central do recipiente e colocada no suporte do 
tomógrafo. 
 
Para cada mandíbula uma única imagem foi adquirida, utilizando-se o 
tomógrafo de feixe cônico i-CATTM (Imaging Science International, Hatfield, PA) 
operando com 120 kVp; 3-8 mA; FOV de 8,0 cm; tempo de exposição de 40 
segundos e voxel de 0,25mm. Uma vez adquiridas, essas imagens foram 
reconstruídas e analisadas com o programa do próprio tomógrafo (Xoran CAT 
version 2.0.21, Xoran Technologies, Ann Arbor, Mich). Uma vez obtida a imagem 
de cada mandíbula, 03 situações foram consideradas para avaliar a influência da 
inclinação mandibular nas medidas a serem realizadas: 1. Posição Normal (PN): 
cortes axiais obtidos à partir da imagem em que a base da mandíbula estava 
paralela ao plano horizontal (como recomendado pelo protocolo da TC) (Figura 
3a); 2.  Posição Superior (PS): cortes axiais obtidos à partir da imagem em que a 
base da mandíbula foi inclinada a +10°  em relação ao plano horizontal (Figura 3b) 
e Posição Inferior (PI): cujos cortes axiais foram obtidos com a base da mandíbula 
inclinada a -10° (Figura 3c). Para a inclinação das  imagens das mandíbulas 
utilizou-se uma ferramenta do software de reconstrução de imagens do próprio 
tomógrafo. Essa ferramenta fornece ao profissional maior flexibilidade para 
escolher o plano de orientação no qual as imagens serão reconstruídas.  
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Figura 3. a) Posição Normal; b) Posição Superior e c) Posição Inferior 
Para que as posições avaliadas fossem estabelecidas, a reformatação 
multiplanar referente ao plano sagital foi utilizada com uma espessura de 
aproximadamente 50,0 mm de modo que a região anterior e do ângulo da 
mandíbula fossem bem visualizadas, permitindo então a determinação do plano 
mandibular usado como referência na determinação da inclinação de +10° e -10°. 
Para tanto, utilizou-se um compasso de ponta seca com um ângulo previamente 
determinado com o auxílio de um transferidor (Figura 4).  
 
Figura 4. Determinação da inclinação mandibular com o auxílio de 
um compasso de ponta seca 
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4.3 Mensurações nas imagens ortorradiais 
A ferramenta panorâmica do software foi utilizada usando como base os 
marcadores radiopacos visualizados no plano axial para obter a reconstrução 
coronal panorâmica de um modo padronizado. 
As medidas foram realizadas por um único observador nas imagens 
ortorradiais reformatadas, de acordo com cada posição da mandíbula acima 
citada. Para a obtenção das medidas (altura e espessura) foram selecionados os 
cortes ortorradiais, nos quais o marcador radiopaco mostrava-se mais definido e 
estruturas anatômicas foram usadas como ponto de referência em cada região 
analisada. As medidas da altura foram realizadas da crista óssea alveolar ou da 
cortical óssea mais baixa à superfície interna da base da mandíbula – para os 
incisivos e caninos; e da crista óssea alveolar ou da cortical óssea mais baixa à 
superfície da cortical superior do forame mentual e do canal mandibular – para os 
pré-molares e molares, respectivamente. Essas medidas foram realizadas 
paralelamente a cortical vestibular (Bou Serhal et al., 2002). A espessura do osso 
alveolar refere-se à distância entre a cortical vestibular e a cortical lingual, tendo 
sido realizadas perpendicularmente à medida da altura e a 3,0 mm da crista óssea 
alveolar (Figura 5). 
Figura 5. Medidas de altura e 
espessura realizadas nas 
reformatações ortorradiais da TCFC 
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4.4 Análise estatística 
 
As medidas de altura e de espessura de cada região foram tabuladas e 
as diferenças entre as inclinações estudadas foram avaliadas através da análise 
estatística, sendo utilizada análise de variância (anova two-way) e o teste de 
Dunnett. A análise de variância foi utilizada para comparar os valores obtidos com 
a imagem da mandíbula na posição normal com os valores alcançados na posição 
superior e inferior. O teste de Dunnett é utilizado para comparações múltiplas onde 
apenas um tratamento serve de referência (PN), ou seja, deseja-se apenas 
comparar todos com apenas um (PS x PN e PI x PN). Portanto, o teste de Dunnett 
foi aplicado para identificar os grupos cujas médias são significantemente 
diferentes da média do grupo de referência.   
Para análise dos dados, utilizou-se o programa SAS for Windows 
(Version 8.0.2; SAS Institute Inc., Cary, NC), considerando-se um nível de 
significância de 5% (α=0,05). 
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Os resultados foram expressos através das médias e desvio padrão 
para cada região analisada em cada uma das posições avaliadas não sendo 
verificada diferença estatisticamente significante nem para altura (Tabela 1), nem 
para espessura (Tabela 2).  
 
Tabela 1. Valores das medidas (média ± desvio-padrão) da altura do rebordo alveolar expressos 
em mm para cada região nas 3 posições avaliadas  
 
 Molar Pré-Molar Canino Incisivo 
Posição Normal 11.82 (±3.27) 12.52(±3.47) 22.13 (±3.61) 23.55(±3.14) 
Posição Superior 11.65 (±3.81) 12.56(±3.44) 21.84(±4.73) 23.25(±3.42) 
Posição Inferior 12.69 (±4.13) 12.63(±4.11) 22.05(±3.73) 23.35(±3.06) 
 
 
Tabela 2. Valores das medidas (média ± desvio-padrão) da espessura do rebordo alveolar 
expressos em mm para cada região nas 3 posições avaliadas  
 Molar Pré-Molar Canino Incisivo 
Posição Normal 7.19(±2.62) 6.51(±2.33) 6.84(±1.37) 6.02(±0.94) 
Posição Superior 7.41(±2.94) 6.71(±2.26) 6.94(±1.67) 6.24(±1.04) 
Posição Inferior 6.91(±2.72) 6.34(±2.09) 7.00(±1.41) 6.04(±0.76) 
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Comparando-se os valores de altura entre PN e PS, a maior diferença 
entre as médias de altura foi na região anterior, enquanto que a maior diferença 
entre PN e PI foi na região de molares. Já para a espessura, observa-se valores 
discretamente superiores (valores positivos) na posição superior; já na posição 
inferior, observa-se menores valores na região posterior e maiores na região 
anterior (Tabela 3). 
Tabela 3. Diferença dos valores médios (Valores percentuais) entre a posição normal e 
posição superior (PS - PN) e posição normal e inferior (PI - PN ) para altura e espessura 
em cada uma das regiões estudadas 
Altura Molar Pré-Molar Canino Incisivo 
PS - PN -0.17 (1,5%) 0.05 (0,4%) -0.3 (-1,3%) -0.31 (-1,3%) 
PI - PN 0.87 (7,3%) 0.12 (0,9%) -0.09 (0,4%) -0.21 (-0,9%) 
Espessura 
PS - PN 0.22 (3,1%) 0.20 (3%) 0.11 (1,6%) 0.22 (3.6%) 
PI - PN -0.29 (-4 %) -0.17 (-2,6%) 0.16 (2.3%) 0.02 (0,3%) 
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6 DISCUSSÃO 
A posição da cabeça tem sido considerada um importante fator quando 
se realiza medidas lineares e angulares seja em imagens bidimensionais, seja em 
imagens tomográficas. Quando se considera o planejamento pré-operatório de 
implantes vários estudos avaliam o efeito da posição da mandíbula em 
reformatações ortorradiais de tomografia convencional (Freitas et al., 2009) e de 
TC fan beam (Kohavi et al., 1997; Choi et al., 2002; Kim et al., 2003, Naitoh et al., 
2004; Dantas et al., 2005 e Sforza et al., 2007). A relação da posição da cabeça e 
a obtenção de cortes ortorradiais distorcidos podem ser explicadas pelo fato 
desses cortes serem obtidos perpendiculares aos cortes axiais que por sua vez 
tem sua reformatação guiada pela posição da cabeça durante a aquisição da 
imagem, consequentemente a posição da mandíbula durante a aquisição da 
imagem tomográfica pode influenciar na precisão das medidas lineares realizadas 
nos cortes ortorradiais.  
Para que as imagens de TCFC sejam obtidas, o paciente deve ser 
orientado a manter-se imóvel, como na TC fan beam, no entanto a posição da 
cabeça não parece ser um fator de maior importância uma vez que essa posição 
pode ser alterada após a aquisição da imagem de TCFC, usando ferramentas de 
ajuste do software de reconstrução do tomográfo (Sforza et al., 2007; Ludlow et 
al., 2007; Cevidanes et al., 2009; Hassan et al., 2009). Assim, diferentemente da 
TC fan beam, na qual os cortes axiais são obtidos de acordo com o plano de 
referência usado na aquisição da imagem, na TCFC a definição da reconstrução 
axial pode ser definida após a obtenção da imagem. Por essa razão, usando-se 
um campo de visão (FOV) suficiente para permitir a visualização da maxila e 
mandíbula (ex. 13 cm), as imagens de ambas as arcadas podem ser obtidas com 
uma única rotação do aparelho, e com o uso dessa ferramenta de ajuste da 
angulação, a inclinação da maxila e da mandíbula pode ser alterada e os cortes 
ortorradiais reformatados de acordo com o plano de referência escolhido. Devido a 
essa falta de protocolo a ser seguido, o presente estudo analisou a posição da 
mandíbula em relação a reformatação dos cortes ortorradiais, avaliando 3 
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diferentes posições, sendo as inclinações alteradas pela ferramenta do software 
de reconstrução do próprio tomógrafo, o que difere dos estudos de  Kohavi et al., 
1997; Kim et al., 2003; Dantas et al., 2005, que por utilizarem TC fan beam, 
determinaram as inclinações antes da aquisição da imagem. Dentre os estudos 
avaliados, o único avaliando as reformatações ortorradiais que avaliou a 
modificação da orientação da cabeça após a imagem adquirida foi o realizado por 
Sforza et al., em 2007, que  ao analisarem um novo software de reconstrução das 
imagens de TC fan beam, o DentalVox, concluíram que a posição da mandíbula 
em relação ao gantry pode influenciar na precisão de medidas lineares e que o 
software analisado permitiu a reformatação de imagens ortorradiais com mínima 
distorção, independentemente da posição da mandíbula.  
Outra vantagem apontada para essa função de ajuste, é o fato dela 
permitir que a escolha do plano de referência para a obtenção dos cortes axiais 
possa ser feita pelo próprio radiologista durante o planejamento tomográfico dos 
implantes (Sforza et al.,2007). Muito embora não tenha sido este o objetivo do 
presente estudo, acredita-se que a maleabilidade da escolha pelo radiologista do 
plano de referência a ser utilizado, se borda da mandíbula paralela ao plano 
horizontal ou o plano oclusal, seja uma vantagem da TCFC em relação a TC fan 
beam, na qual a posição da cabeça e, consequentemente o plano de referência 
para as reformatações, são determinados pelo tecnólogo ao posicionar o paciente 
antes da aquisição da imagem. Uma vez incorretamente posicionado, uma nova 
aquisição poderia se fazer necessário, enquanto que na TCFC essa posição pode 
ser corrigida. Mas fica a dúvida para qual posição essa correção deve ser feita, e 
se pequenos desvios de inclinação alterarão a precisão das medidas realizadas 
nos cortes ortorradiais reformatados.  
Nesse estudo, as medidas foram realizadas nas imagens ortorradiais de 
TCFC considerando-se as posições: PN, PS e PI. As medidas utilizadas como 
padrão foram as obtidas em PN, uma vez que como mostrado na literatura para 
estudos com TC fan beam (Kohavi et al., 1997; Kim et al., 2003; Dantas et al., 
2005), as medidas realizadas em imagens obtidas do paciente com a base da 
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mandíbula perpendicular ao plano horizontal, ou seja, cortes axiais reformatados 
paralelos a base da mandíbula, mais próximo do real serão elas, atestando dessa 
forma a precisão dessas medidas.  
As inclinações de +10° e -10° foram selecionadas fr ente as 
experiências clínica dos pesquisadores. Observam-se na literatura, estudos 
variando a inclinação da mandíbula para superior com ângulos de 10° e 20° 
(Kohavi et al.,1997); de  0° a 20° (Kim et al., 2003); de 0° a 30° (Sforza et al., 
2007); e para superior (+19°) e inferior (-19°) (Da ntas et al.,2005).  No entanto, 
tratando-se de uma situação clínica, uma inclinação de, por exemplo, 19° para 
superior ou para inferior resultaria num desvio grande, facilmente detectado 
clinicamente, da posição preconizada para a posição da mandíbula, seja ela, 
borda da mandíbula paralela ao plano horizontal (Kohavi et al., 1997; Kim et 
al.,2003; Dantas et al., 2005) ou plano oclusal paralela ao plano horizontal 
(Weinberg, 1993; Hatcher et al., 2003; Naitoh et al., 2004). A decisão pela 
inclinação de + 10° baseou-se na intenção do autore s em analisar o desvio da 
mandíbula da PN para uma posição onde um certo paralelismo entre plano oclusal 
e plano horizontal fosse visualizado e de -10° na i ntenção de verificar se pequenas 
alterações para inferior interfeririam nas medidas realizadas.  
Muito embora tenha sido encontrado diversos estudos avaliando o 
efeito da posição da cabeça na precisão de medidas lineares, os resultados desse 
estudo não podem ser diretamente comparados com achados prévios, por não ter 
sido encontrado na literatura pesquisada, estudos que avaliassem o efeito da 
posição da mandíbula na reformatação de cortes ortorradiais usando a TCFC. 
Os resultados desse estudo concordam parcialmente com os de 
Cevidanes et al. e Hassan et al. (2009), que usaram TCFC e relacionaram o 
posicionamento da cabeça e a precisão de medidas lineares e angulares 
indicando que pequenas diferenças na posição da cabeça não influenciam na 
precisão dessas medidas o que se assemelha ao fato de não ter sido encontrada 
diferença estatisticamente significante entre as posições (PS e PI). No entanto, 
nesta pesquisa as medidas foram realizadas nas reformatações ortorradiais 
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enquanto que Cevidanes et al. realizaram as medidas nas reformatações sagitais 
e coronais, e Hassan et al. em imagens tridimensionais obtidas pela técnica de 
reconstrução por superfície. 
Devido a isso os resultados aqui encontrados foram comparados com 
os dados observados na literatura sobre a influência do posicionamento em 
imagens ortorradiais reformatadas de TC fan beam. Kim et al.(2003) mostraram 
que embora a mandíbula não tenha sido posicionada com a borda inferior 
perpendicular ao gantry, não foi encontrada diferença significativa nas medidas 
realizadas nos cortes ortorradiais numa área de 0,5 a 1,0 cm posterior ao forame 
mentual, entre a posição de 0° e as demais inclinaç ões (+5°, +10°, + 15° e +20°), 
equvaleria à região de molar, sendo os resultados concordantes. No entanto, os 
resultados desse estudo discordam dos apresentados por Kim et al. (2003), 
quanto ao fato de ter sido relatado uma maior distância entre a crista alveolar e o 
canal mandibular quanto mais posterior foi a região analisada e nesse estudo 
encontrou-se menores valores quando a imagem da mandíbula  foi inclinada 
superiormente (+10°). 
Esses valores subestimados também foram observados por Sforza et 
al. (2007), entretanto esses autores observaram diferenças estatisticamente 
significantes entre as inclinações de (+10° a +30°) , sendo a região posterior a mais 
fortemente afetada pela posição da mandíbula, encontrando-se diferenças de mais 
de 30% entre as medidas realizadas. 
A observação de menores valores para a distância entre a crista óssea 
alveolar e o canal mandibular na posição superior pode ser explicada baseada nas 
informações apresentadas por Scher (2002), que diz que o nervo alveolar inferior 
entra pelo forame da mandíbula e então apresenta uma trajetória descende à 
medida que prossegue anteriormente sobre a borda inferior usualmente no meio 
do corpo da mandíbula e vai movendo-se também para a vestibular até abrir-se no 
forame mentual. Assim com a inclinação para superior da mandíbula, há uma 
maior tendência do canal ser interceptado numa posição mais superior, o que 
levaria a observação de uma menor altura em PS.  
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Ao comparar as médias dos valores de altura entre posição inferior e 
posição normal, foi possível observar valores superiores em PI, na região de molar 
e mais discretamente na região de pré-molar.  Esse fato também foi verificado por 
Dantas et al. (2005) e da mesma forma que para a posição superior, a possível 
explicação está no trajeto do canal mandibular. Ao inclinar a mandíbula para 
inferior o canal tende a ser interceptado numa posição mais inferior que na 
posição normal, o que justifica a observação de maiores valores para altura em PI.  
Ainda que não tenha sido verificada diferença estatisticamente 
significativa entre nenhuma das comparações realizadas nesse estudo, nem para 
altura, nem para espessura, se faz pertinente discutir sobre a transferência desses 
valores para o procedimento cirúrgico. Sonick et al. (1994) atestam que a precisão 
da TC fan beam está numa faixa de 0,5 mm. Kohavi et al. (1997) sugeriram que, 
na prática clínica, fosse utilizada uma margem de segurança de 10% aquém da 
medida encontrada. Horwitz et al. (2009) recomendam uma margem de segurança 
de 1,14mm ao redor do implante como forma de obter medidas seguras na TC fan 
beam. Ao comparar a acurácia das imagens de TCFC e TC fan beam, vários 
estudos mostram maior precisão da TCFC. Kobayashi et al. (2004) encontraram 
diferenças de 0,01mm a 0,65 mm (0,1% a 5,2%) na TCFC e de 0 a 1,11 mm (0 a 
6,9%) na TC fan beam. Loubele et al. (2007) observaram uma diferença para a 
espessura na TCFC de 0,23mm e de 0,34mm para a TC fan beam. Suomalainen 
et al. (2008) referem um erro de 4,7% nas imagens obtidas pela TCCB e 8,8% na 
TC fan beam ao comparar os valores com mandíbula seca e ao simular os tecidos 
moles com solução sucrose, um erro menor ainda, de 2,3% e 6,6%, 
respectivamente. 
Relacionando esses dados com os encontrados no presente estudo foi 
observada uma diferença de +0,87mm entre PI e PN para a região de molar, o que 
embora seja uma diferença menor que a margem de segurança proposta por 
Kohavi et al. (1997)  e por Horwitz et al. (2009), é maior que a diferença 
encontrada nos estudos que avaliaram TCFC. Como o presente estudo trata-se de 
uma avaliação em imagens de TCFC, ao invés de usar os 10% de margem de 
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segurança sugerido por Kohavi et al. (1997), sugere-se considerar uma margem 
de segurança de 5% (valor entre os estudos de Kobayashi et al.,2004 e 
Suomalainen et al., 2008). Assim, essa diferença acima demonstrada foi a que 
apresentou uma maior significância clínica, uma vez que essa superestimativa de 
7,3% (vide tabela 3) na região de molar, poderia implicar em risco de injúria ao 
nervo alveolar inferior durante o procedimento cirúrgico. Para as demais regiões 
(pré-molar, canino e incisivo) e para a região de molar entre PS e PN as 
diferenças encontradas estão dentro da margem considerada segura.   
Essa diferença considerada clinicamente significativa entre PI e PN 
permite a sugestão da utilização da borda da mandíbula paralela ao plano 
horizontal (PN) ou até mesmo o plano oclusal paralelo ao plano horizontal (PS), 
devendo-se evitar inclinações da mandíbula pra inferior. Uma discreta elevação do 
queixo foi considerada por Bou Serhal et al., (2001) como uma forma de manter a 
borda inferior do segmento posterior da mandíbula, paralela ao plano horizontal e 
como conseqüência o canal mandibular  paralelo a este plano, o que nesse estudo 
vem a ser representado pela inclinação de +10°. 
Até o momento a maioria das considerações foram feitas em relação a 
região de molar, sendo esta região intensamente avaliada (Sonick et al. 1994; 
Scher, 2002; Kim et al. 2003; Lofthag-Hansen et al. 2009).  Isso se deve ao fato 
dessa área ser considerada um grande desafio na colocação de implantes e por 
ter sido encontrado uma diferença mais marcante nessa região. No entanto, as 
regiões de pré-molares e as regiões anteriores (canino e incisivo) não devem ser 
esquecidas. 
A região de pré-molar tem sido bastante estudada (Cavalcanti et al.,  
1998, 2002; Bou Serhal et al., 2002; Loubele et al., 2007) e um fato digno de 
discussão nessa região relaciona-se com o fato de que, embora não tenha sido 
encontrada diferenças estatística e clinicamente significantes, alterações na 
inclinação da cabeça levam a visualização de locais distintos. A abertura do 
forame mentual nem sempre foi verificada exatamente onde o marcador radiopaco 
apresentava-se mais definido. Este fato reforça a importância da utilização de 
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guias radiográficos, mais recentemente representados pelos templates usados nas 
cirurgias virtualmente guiadas, como mostrado por Annibali et al. (2009b) que 
defende o uso de guias radiográficos como um ligação entre as fases de 
diagnóstico e a fase cirúrgica. 
Quanto a região anterior observaram-se diferenças menores que 
0,3mm, sendo todos os valores subestimados, o que traz menor preocupação do 
que valores superestimados. No entanto, esse fato não diminui a atenção que 
deve ser dada a essa região, uma vez que, como mostrado por Jacobs et al. 
(2002) o risco real de trauma ao feixe vásculo-nervoso durante procedimentos 
cirúrgicos deve ser considerado também para a região anterior, região 
previamente considerada como extremamente segura para a colocação de 
implantes. Isso se deve a alta incidência do canal incisivo e da foramina lingual na 
região anterior, como verificado por Makris et al. (2009), potencializando o valor da 
TCFC na detecção dessas estruturas. Nesse trabalho, a existência e a localização 
do canal incisivo não foi considerada, uma vez que procurou-se estabelecer a 
padronização das medidas, não sendo a detecção do canal objeto do 
experimento. 
Considerando a variável espessura, uma avaliação precisa é tão 
importante quanto para a altura, uma vez que diferenças de poucos milímetros 
modificam o tempo da cirurgia. A observação de uma espessura de 4,0mm ou 
mais permite a inserção de vários tipos de implantes, enquanto que espessuras 
menores que 4,0mm trazem a necessidade de se considerar a realização de 
cirurgias de enxerto para que a inserção do implante possa ser possível (Loubele 
et al., 2007). Nessa pesquisa, foi possível observar de uma maneira geral, valores 
menores que 0,23 mm tanto para a comparação entre PS x PN, como para PI x 
PN, o que está de acordo com a margem de erro apresentada por Loubele et al. 
(2007) que avaliaram a espessura óssea na região de pré-molares. Como exceção 
a essa observação, foi a diferença de 0,29mm na região de molares para a 
comparação entre PI e PN. Ainda que, maior que a margem de erro de 0,23mm 
anteriormente citada, esse valor foi negativo, o que considerando-se o valor 
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absoluto, é inferior a margem de segurança de 0,5mm proposta por Loubele et al., 
o que segundo os autores, gera menor preocupação clínica.  
Frente ao exposto, ainda que não tenha sido observada diferença 
estatisticamente significante entre as inclinações avaliadas, faz-se conveniente 
que o cirurgião conheça a origem de possíveis erros e considere uma margem de 
segurança de 5% para a altura e 0,5mm para espessura nas reformatações 
ortorradiais de TCFC de modo a realizar um planejamento mais seguro evitando 
acidentes e complicações. 
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7 CONCLUSÃO 
De acordo com a metodologia empregada foi possível concluir que a 
posição da mandíbula não influenciou nas medidas da altura e espessura do 
rebordo alveolar nos cortes transversais nas inclinações utilizadas. No entanto, a  
posição superior apresentou medidas mais próximas da posição normal que a 
posição inferior, o que permite sugerir que a reformatação dos cortes ortorradiais 
de TCFC, seja realizada usando como plano de referência a borda inferior da 
mandíbula ou inclinações discretas para superior. 
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